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18 轮椅车刹车制动装置耐久试验机

1、测量精度：≤0.01mm；

2、测量长度：≥300mm；

3、测量直径：≥850mm；

4、两夹头的同轴度：<0.1mm；

5、平台精度：1 级；

6、符合 GB/T 18029.5、ISO 7176-5、GB/T 12996、GB/Z 13800 等标准。

配置：

测量平台 1 个，数据采集模块 1 套，测量工装 1 套，测量头 2 个，基准座 1 套。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。


